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    Thuiszorgcentrum Zeeland



Gebruiksaanwijzing Patiëntenlift

Doel

De patiëntenlift wordt gebruikt voor patiënten met geen of een beperkte stafunctie, die niet in staat is zonder gewichtsontlastende hulp op te staan of te gaan zitten en die niet in staat is om zelfstandig uit een (rol)stoel naar bed of toilet over te schuiven.
Instructie 

Een lift wordt geleverd (afhankelijk van het merk) met een oplader met een losse batterij of met een oplader welke op de lift wordt aangesloten. Tevens wordt bij elke lift een standaard sling of band geleverd (maten S, M of L)

Ook kunnen op aanvraag amputatieslings en toiletslings worden geleverd.

Bij iedere lift treft u een handleiding aan die behoort bij de specifieke lift die u krijgt.

Onderhoud

De lift kan worden schoongemaakt met een vochtige doek, eventueel met een eenvoudig schoonmaakmiddel. 

Verwijder indien nodig haren en pluizen uit de wielen zodat deze soepel blijven draaien.

Waarschuwingen

· gebruik alleen tilmatten die behoren bij de lift

· controleer vooraf of het gewicht van de patiënt overeenkomt met het toegestane tilgewicht van de lift.

· gebruik de lift alleen voor het tillen van patiënten en niet voor andere zaken

· zet de lift niet op de rem tijdens het tillen (omhoog of  omlaag) zodat de lift zich kan positioneren en het zwaartepunt kan vinden

· zorg tijdens het tillen dat armen, benen en hoofd van de patiënt vrij zijn van de lift, stoel, bed etc.

· houd oogcontact met de patiënt zodat u de patiënt kunt geruststellen tijdens de transfer

· maak de transfer zo kort mogelijk (tijd en afstand)

· til de patiënt niet hoger dan noodzakelijk is

· elke lift is uit gerust met een noodstop (Rode knop). Deze kan worden gebruikt bij calamiteiten. (Bv patiënt heeft afstandbediening in handen gekregen, een elektrische storing in de lift)

· de noodstop kan worden uitgeschakeld door deze te draaien en uit te trekken.

Storingen

Wanneer de lift niet werkt controleert u:

· zit de batterij (goed) in de lift en is deze opgeladen (Mo-lift)

· zit de stekker van de oplader nog in de lift (Oxford lift)

· is de noodstop (rode knop) niet (per ongeluk) ingedrukt

· is stekker van afstandbediening niet los geraakt

Mocht u vreemde geluiden constateren tijdens het gebruik of functioneert een onderdeel van de lift niet goed dan kunt u contact opnemen met Thuiszorgcentrum Zeeland 0118-410401
Na gebruik

Als u de lift niet meer nodig heeft, wilt u deze dan zo spoedig mogelijk op laten halen zodat deze weer door een ander kan worden gebruikt.

Bij blijvend gebruik kunt u de lift aanvragen bij de Gemeente (WMO). Denkt u er aan dit tijdig te doen.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Thuiszorgcentrum Zeeland 0118-410401. Wij zijn u graag van dienst.
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